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Service manuals, schematics, eproms for electrical technicians
This site helps you to save the Earth from electronic waste!
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If you get stuck in repairing a defective appliance download this repair information for help. See below.
Good luck to the repair!

Please do not offer the downloaded file for sell only use it for personal usage!

Looking for similar multimeter manual?
Document preview [1st page]
[bookmark: dl]
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	Preview of MULTIMETER HC-3500T SCH [1st page]
Click on the link for free download!
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	Also known: MULTIMETER HC-3500T HC3500T HC 3500 3500T

	If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
	If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site.
Have a nice Day!
	See related repair forum topics below. May be help you to repair.



Warning!
If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair!
You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!



Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,  
some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.

These free programs can be found on this page: needed progs

If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!

If you cannot download this file, try it with CHROME or FIREFOX browser.
[bookmark: related-topics]
Translate this page:


Relevant METER forum topics:

KT-65 Multiméter méréshatárváltó hiba 

Sziasztok!

Hozzám került egy ilyen műszer amiről gyakorlatilag a neten csak annyi információ van, hogy egy szlovák oldalon valaki árul egy ilyet.
Sajnos a méréshatárváltóját valaki már szétszedte és az érintkezők nem a helyükre lettek visszarakva így én nem tudom melyik hova való. Az is lehet, hogy nincs is meg minden érintkezője mert maradnak üres helyek ha belerakom mindegyik érintkezőt.
Összesen 7db érintkezőm van ebből 2 nagyobb mint a többi. Mindkét felén kell lennie érintkezőnek a műanyag forgó korongon 
Sokat segítene ha valakinek lenne bármi nemű információja a műszerről vagy netán van neki ilyen és lefényképezné a kapcsolóját.


Köszönök mindent!

Üdv: Vrubenx
  

 

MESTEK DM100C multiméter forgókapcsoló 

Sziasztok!



Segítséget szeretnék kérni a szóbanforgó kínai muntiméterrel kapcsolatban. A csipogóját szerették volna elnémítani, mivel a méréshatár váltásokkor minden tekerésre idegesítően csipog benne a buzzer. Szétszedéskor széthullottak a kapcsolóban lévő réz érintkezők. Addíg sikerült hosszas kísérletezgetéssel eljutnom, hogy a helyére kerültek a mérendő dolgok, ám a kikapcsolás csak látszólag  történik meg mivel az áramfelvétele felugrik 480mA-re. (Működés közben csupán 43mA a felvett áram) 

A lemezeknek még nem ez a megfelelő helyzete. Lenne valami ötletetek miként lehetne a helyére rakni öket?



Köszönettel: gapati



BUÉK Mindenkinek!

 

Voltcraft GS 6520 multiméter    Megoldva!

Szép estét Uraim!
Egy kedves ismerősömtől kaptam egy a Voltcraft GS 6520- as multimétert. A kijelzője törött. Szükségem lenne a készülék rajzára, ha valakinek meg lenne kérem segítsen!
Esetleg szívesen fogadnék egy kijelzőt is,elfogadható áron. A műszerbe ideiglenesen beépítettem egy ICL 7106- hoz való LCD kijelzőt.(fejjel lefelé.)
Így kijelzi a telepet és a mellett ki ír néhány számot, kettős pontot, stb. A számjegyek váltakoznak. Nem tudom, hogy a kijelzője miatt, vagy van- e egyéb baja is. A benne levő TSC 7126 CLP Ic- t cseréltem ICL 7106- ra, ami kompatiibilis, de a kijelzés ugyan az maradt. Szeretném, ha nem kukában végezné!
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv.

FLUKE 289 multiméter bekapcsolás után lefagy

Tisztelt kolegák,

ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi.  Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne. 
Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban.

Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni.

Üdvözletem



Similar manuals:

[image: MULTIMETER DT9208 SCH service manual]
MULTIMETER DT9208 SCH
[image: MULTIMETER ECT-650 SCH service manual]
MULTIMETER ECT-650 SCH
[image: MULTIMETER ELEKTRONICZNY V640 service manual]
MULTIMETER ELEKTRONICZNY V640
[image: MULTIMETER F4313 USSR service manual]
MULTIMETER F4313 USSR
[image: MULTIMETER HC-1015B SCH service manual]
MULTIMETER HC-1015B SCH


If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test
or write your question to the Message board without registration.
You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!


E-Waste Reduce


      

    

    







